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Bruksanvisning till métning av pH-varde och fritt chlor

. Pooltestarens lock tas bort, och de tre vattenkamrarna skéljs

rena med vatten fran poolen eller spabadet.

. De tre vattenkamrarna fylls sedan helt med det vatten som

ska testas.

pH-matning: Tillsatt 1 "Phenolred"-tablett till vattenprovet i
den vanstra kammaren.

Klormatning: Tillsatt 1 tablett “DPD nr 1" till vattenprovet i
den hégra kammaren.

Satt pa och tryck fast locket, med pilsymbolerna pa samma
sida som fargskalan.

Pooltestaren skakas tills testtabletterna i de tva kamrarna ar
upplésta.

Matresultatet erhalls genom att man haller upp pooltestaren
mot dagsljuset och jamfér den uppkomna fargen i
vattenprovet med den narmaste fargskalan. Matresultatet ar
det varde som kan avlasas nar fargerna stammer 6verens.
pH-talet avlases pa sifferskalan till vanster.

Méngden fritt klor avlases pa sifferskalan till héger.

Viktig information:

Testtabletterna éppnas genom att man forsiktigt river bort
aluminiumfolien.

Undvik att réra vid tabletten, det kan ge maétfel.

Matresultatet ska avldsas genast efter att tabletterna har
I6sts upp.

Efter matningen skéljs vattenkamrarna och locket ordentligt,
for att forhindra fel vid nasta métning.

Klorvérde 6ver 10 mg/l bleker analysfargen i vattenprovet sa
mycket att den blir farglés.

pH-véarden under 6,8 ger alltid gul farg.
pH-vérden 6ver 8,2 ger alltid réd farg.

Analysfarger som ligger utanfor fargskalorna kan inte
anvandas for att uppskatta méatresultatet.

oBS!

Testtabletterna ska férvaras oatkomligt fér barn och far bara
anvandas for vattenanalyser.

pH-vérde 20 24
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